Kit para coloração de Benedict
Kit com 500ml
MS:10443010017
1. FINALIDADE 
Reação para identificar carboidratos redutores.
2. INTRODUÇÃO - 

Os carboidratos redutores possuem grupos aldeídos ou cetonas livres ou potencialmente livres, sofrendo oxidação em solução alcalina de íons metálicos como o cobre. Os íons cúpricos (Cu++) são reduzidos pela carbonila dos carboidratos a íons cuprosos(Cu+) formando o óxido cuproso, que tem cor vermelho tijolo. A glicose é oxidada a ácido glicurônico, reduzindo íons cúpricos a íons cuprosos. A sacarose não sofre oxidação porque possui dois carbonos anoméricos envolvidos na ligação glicosídica.
3. AMOSTRA

O laboratório deve estabelecer critérios definidos para rejeição e conservação das amostras. 
· Amostras de urina isoladas de coleta asséptica.
4. PROCEDIMENTO TÉCNICO 
Princípio
1. Não esquecendo de identificar, prepare a seguinte bateria de tubos:

(1) 1 ml da solução de amido

(2) 1 ml da solução de sacarose

(3) 1 mL da solução de glicose

(4) 1 ml da solução de frutose

(5) 1 ml de água destilada

(6) 1ml de amostra de urina

2. a cada um dos tubos adicionar 2 ml do reativo de Benedict;

3. aquecer em banho-maria fervente durante 5 minutos; 

4. após esfriar, observar e descrever os resultados.

5. Resultado: o aparecimento de um precipitado de coloração vermelho-tijolo indica que os íons Cu2+ do reagente de Benedict foram reduzidos a Cu+, indicando presença de açúcar redutor. 

6. Transfira para o tubo de ensaio 1 ml da solução de sacarose 1%;
7. adicione 3 gotas de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado;
8. ferva durante 1 minuto;
9. neutralize com 15 gotas de NaOH 6N e adicione 2 ml do reagente de Benedict;
10. aqueça em banho-maria fervente durante 5 minutos;
11. após esfriar, compare o resultado obtido com o experimento anterior.

12. Resultado: o desenvolvimento de um precipitado de coloração vermelho-tijolo indica que os íons Cu2+ do reagente de Benedict foram reduzidos a Cu+, indicando presença de açúcar redutor. 

Reagentes 

- Solução de Benedict pronta para uso.
Armazenamento e estabilidade dos reagentes:
Os reagentes são estáveis por um ano se mantidos em condições ideais de temperatura e armazenamento. Não expor os reagentes à luz direta e ambiente quente. Manter em temperatura entre 18 - 25ºC.

Armazenamento e estabilidade das amostras:

URINA: enviar até 6 horas a temperatura ambiente ou até 24 horas se refrigerada entre 2ºC e 8ºC.
Precauções e cuidados especiais

- O material se destina ao uso diagnóstico in vitro, não devendo ser ingerido ou entrar em contato com os olhos, pele e mucosas;
- É comum aos corantes, com o tempo, formarem precipitados, neste caso, recomenda-se a filtração dos mesmos sempre que se perceber tal situação; 

- Evitar deixar os frascos abertos desnecessariamente, pois pode haver evaporação de solvente e conseqüente alteração na concentração dos componentes;
Somente para uso diagnóstico in vitro.

