UREASE® - H. pylori
KIT COM 50 TESTES
Ref:56.7 MS:10443010012
SIGNIFICADO CLÍNICO
Kit para detecção de Helicobacter pylori em amostras fragmentadas de mucosa do antro gástrico.
PRINCÍPIOS DO PROCEDIMENTO
A técnica consiste na coleta de fragmentos de mucosa do antro gástrico de pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta e colocação destes num meio que contenha uréia e um indicador de ph.  Quando o H. pylori está presente na mucosa antral colhida, a urease por ele produzida desdobra a uréia do meio, produzindo amônia, levando a aumento do ph e a mudança na cor do indicador (o meio passa de amarelo a vermelho e depois para pink).  Alguns testes levam em consideração os resultados até 2 horas após a colocação do fragmento no meio, enquanto o UREASE® - H. pylori o faz em alguns segundos a 30 minutos. A mudança de cor é gradual de vermelho a Pink. A cor vermelha aparece alguns segundos após a adição de uréase ao meio e a cor Pink aparece de 2 a 3 horas após a adição de amostra gástrica.
REAGENTES FORNECIDOS:
50 frascos contendo 1 ml do reagente pronto para uso.
INSTRUÇÕES PARA USO:
- O paciente deve estar em jejum completo de 8 – 12 horas, em repouso absoluto e sedado. 

- O paciente é submetido a um procedimento  de endoscopia digestiva por médico assistente;

- Durante o procedimento, um fragmento de tecido é coletado da região do antro gástrico onde visualmente o clínico percebe a presença de lesão com suspeita de H. pylori;

- O fragmento de tecido deve apresentar entre 2 mm e 10 mm;

- A amostra a ser analisada deve ser extraída somente da região com lesão evidente;

- Retirar o fragmento de tecido com material estéril e colocá-lo imediatamente no meio de urease para evitar contaminação com outros organismos patogênicos;

- Com auxílio de uma pinça estéril esta amostra é depositada dentro do frasco contendo o meio de urease. Quando positiva esta amostra torna o meio vermelho através da mudança de ph. A cor vermelha começa a surgir ao redor do fragmento e vai se expandindo para todo o tubo depois de alguns minutos. Durante esta reação não agitar o tubo pois a reação pode ser diluída devido a baixa concentração da bactéria nos fragmentos de tecido. Observar a mudança de cor elevando o tubo à altura dos olhos sem agitação. A intensidade da coloração vermelha é diretamente proporcional à extensão da lesão no paciente. Quando o resultado é negativo a coloração do meio não se altera. Observar se há reação positiva em no máximo duas horas após a exposição do fragmento ao reagente. Depois deste tempo descartar o material.
- Amostras com coloração levemente avermelhadas ou rosa fraco devem ser consideradas positivas e confirmadas com a clínica do paciente;
- Colorações mais fracas podem indicar que a retirada da amostra não foi feita de modo a coletar do local com lesão mais profunda.
-Comparar os resultados com a figura abaixo:

Número 1: resultado positivo com cor intensa Pink pela presença de H. pylori;
Número 2: resultado negativo;

Número 3: reagente com coloração amarela escuro a laranja indicando início de reação positiva ou fracamente positiva pela presença de H. pylori.
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PRECAUÇÕES:
- O reagente deste kit destina-se exclusivamente ao uso “Diagnóstico in vitro”;

- Não misturar reagentes de frascos diferentes;

- Não beba, fume ou coma na área de realização das análises;

- Não utilizar o kit após a expiração do seu prazo de validade;

- Após a análise, esterilizar os frascos contendo meio de urease com fragmento de tecido e acondicioná-los em lixo hospitalar para descarte.

- O reagente sem reação não é infectante.
PREPARAÇÃO DO REAGENTE:
Pronto para uso.

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS:
De acordo com critérios médicos.
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:
Conservar todas as unidades do produto em temperatura entre 2ºC - 8ºC até a expiração do kit.

Frascos abertos são passíveis de contaminação rápida. Não abrir e fechar frasco de reagente sem uso imediato.

Todos os frascos contendo reagente são estéreis. Qualquer contaminação após o período de controle de qualidade do kit na indústria pode ser devida ao manuseio indevido dos mesmos.

Evitar exposição à saliva ou secreção lacrimal.
Somente para uso "diagnóstico in vitro".
